































を目指し，半導体加工技術や MicroElectro Mechanical Systems (MEMS) 技術を使用した脂質二分
子膜の形成法が報告されているが，その多くが多量の有機溶媒を用いており，膜中に残存する有機溶
媒の影響も問題となっている。論文執筆者は修士論文にて，膜形成場となる小孔を，そのエッジ形状















と予想される Si3N4層(厚さ 200-240 nm) より誘電率が低いこと，また脂質分子の水面への展開に
用いる有機溶剤(クロロホルム n-ヘキサデ、カン)への耐性が必要と考え，絶縁層材料として Si02
(熱酸化膜)および Teflon を用いた。この Si02や Teflon は，以前より二分子膜の支持体材料に使用
されており，チャネノレ計測系との適合性も高い。脂質二分子膜の安定化は Si チッフ。小孔のエッジ形状
が重要と考えられるため，現行の形状を維持した状態での絶縁層被覆について検討した。すなわち，
一度完成した支持体に熱酸化によって Si02 層を堆積させ， Teflon 層のパターニングを行い，小孔付
近を除いた Si チップ表面に絶縁層を被覆した。このようにして絶縁層(酸化膜・ Teflon 層)を追加
した Si チップと従来の Si チップの表面をシランカップリング剤によって疎水化し，単分子膜張り合
わせ法により二分子膜を形成し，その電気特性の比較を行った。その結果，絶縁層がない Si チップで
は合成電気容量は 252 =t19 pF (n=49) で、あったのに対し，絶縁層を追加した Si チップでは合成電気
容量は 40 =t 4 pF (n=80) まで減少した。電気容量の低下に伴い，ノイズ幅は~6pA から~2pA まで
減少した。過渡応答によるモデ、ルチャネル電流の遅れについても~13 ms からく1 ms まで減少し，応
答速度が向上した。さらに絶縁層を追加した Si チップは，絶縁層のない Si チップと同様に，溶液交
換に耐えられる十分な膜安定性を有していた。これらの結果から，生体チャネル電流測定に適した二
分子膜形成場となる支持体の作製に成功した。
第 3 章 hERG チャネルセンサの構築




から創薬における hERG チャネルの重要性が高まっている。本章では，第 2 章で電気特性を向上させ
た Si チップを支持体として使用し，形成した二分子膜に hERG チャネルを包埋した hERG チャネル
センサを構築し，そのチャネル電流および薬品反応性を評価した。 hERG チャネルを発現した
Chinese hamster ovary (CHO) 細胞を購入し，この細胞から hERG チャネルを膜画分の状態で、抽出
して二分子膜への包埋を行った。測定された電流の単一チャネルコンダクタンスは 12pS であり，生
体膜中の hERG チャネルのパッチクランプ法での報告値と一致した。このチャネル電流は hERG チ
ャネルに特異的阻害剤で、ある E-4031 によって阻害された。さらに溶液交換により， E-4031 を系から
洗い流し，チャネル電流を回復させ， hERG チャネルへの副作用のために使用停止となった抗ヒスタ
ミン剤 Astemizole を添加したところ，チャネル電流は阻害された。また， hERG チャネルに特徴的
な電位依存性およびカリウム濃度依存性も観測された。以上の結果より， hERG チャネルの機能(チ
ャネルコンダクタンス，薬物応答性，電位依存性，カリウム濃度依存性)を保持した状態で Si チップ
中に hERG チャネルを再構成することに成功した。本研究の三分子膜では数 10 時間の測定が可能で




第 4 章 グ、ルタミン酸受容体チャネルセンサの構築
本章では代表的なリガンド作動性チャネルで、ある NMDA 型グルタミン酸受容体チャネル
-22 
(NMDAR) を対象に，第 2 章で構築した二分子膜中への包埋とチャネル電流の測定行い， NMDAR 
チャネルセンサの構築について検討した。 NMDAR の発現については昆虫細胞への発現系の構築から
検討をはじめた。 NMDAR のサプユニットである NR1 および NR2A のパキュロウィルスを作成して
昆虫細胞 S白に感染させ，ウエスタンプロットを用いて NR1 ， NR2A の発現を確認した。この S白

















































第 3 章では，第 2 章で電気特性を向上させた支持体を使用し，形成した二分子膜に心筋の電位依
存性カリウムチャネルhuman ether-a-goずσrelated gene (hERG)チャネルを包埋し，そのチャネ
ル電流を評価した。観測された電流は， hERG に特徴的なコンダクタンス，電位依存性，薬物反応
性，カリウム濃度依存性を示し， hERG チャネルをその機能を保持したまま人工膜中に再構成する
ことに成功している。これは，創薬のための副作用評価チップの可能性を拓く重要な成果である。
第 4 章では，代表的なリガンド作動性チャネルで、あるグルタミン酸受容体チャネルを対象に，イ
オンチャネノレセンサの包埋について検討し，チャネルの包埋にはタンパク質濃度の最適化が重要で
あることを見出している。これは，生体チャネルセンサの効率的な構築のための重要な知見で、ある。
第 5 章は結論であり，人工二分子膜再構成系における課題や展望について述べている。
以上要するに本論文は，イオンチャネノレというバイオ素子と半導体微細加工技術を融合すること
により，イオンチャネルを対象とした高感度な機能・副作用評価チップを実現する可能性を示した
ものであり，その成果は，医工学および創薬技術の発展に寄与するところが少なくない。
よって，本論文は博士(医工学)の学位論文として合格と認める。
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